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腸音聴診

心音聴診
呼吸音聴診

（肺背面あり）

気管支音

カフ用センサー

Physical Assessment Model "Physiko"フィジカルアセスメントモデル Physiko

瞳孔の収縮・散大
（左右不同も可）

心電図
（12 誘導）

脈　診

血圧測定
（右腕のみ）

コミュニケーション

脈　診

V1 V2
V3

V4 V5

V6

脈　診
機器の接続が出来ましたら、パソコンの電源を入れてください。

←このマークのボタンがパソコンの電源スイッチです。

パソコンの電源が入ると自動的にソフトが起動し、トップのメニュー画面が表示されます。

もしも画面上に「装置との接続を確認してください！」というメッセージが表示されるよ

うでしたら、再び各機器類の接続を確認してください。

パソコンの起動

各画面右上の「トップへ」ボタンを

クリックしてトップメニューへ戻り

ます。

次に右下の「終了」ボタンをクリッ

クしますと、下のようなウィンドウ

が表示されますので、「はい」をク

リックしてください。

ソフトが終了し、パソコンの電源が

自動的に切れます。

ソフトの終了方法



■各機器の接続 概略図

USB

平型コネクタ

心電計へ
（オプション）

心電電極

ターミナル
ボックス

AC100V

AC100V
（家庭用電源）

パソコン

マウス

モデル

コンセント（AC100V)

専用血圧計

お手持ちの心電計へ

AC100V IN
AC100V OUT血圧計/Cuff

電極/Electrode

モデル/ModelUSB

V6V5V4V3V2V1

心電計/EGG

LLRLLARA

心電電極へ 血圧計へ パソコンの
電源へ

家庭用電源へ
（AC100V）

■ターミナルボックス　背面

■パソコン　接続端子部

■ターミナルボックス　側面

ターミナルボックスの背面の端子です。心電電極の向きに注意して取り付けてください。

心電計への端子には、お手持ちの心電計を繋いでください。

（心電計はオプションでもご用意いたしております。）

※ターミナルボックスのコンセントは、付属のパソコン専用に設計されておりますので、

　その他の機器類にご使用にならないでください。

ターミナルボックス側面の端子です。モデルと接続するコネクタの上下に注意して取り付

けてください。

モデル（Physiko本体）へパソコンのUSB端子へ

※パソコンのモデルにより写真とは配置が異なる可能性がありますが、USB端子

　の接続方法にかわりはありません。

ターミナルボックスへ
（USB）

マウスへ
（USB）

機器の接続方法

※血圧測定用カフ及び心電電極は、必ずモデルに付属のものをご使用ください。

・パソコン背面にUSBコネクタが複数有りますが、

　どのコネクタに差し込んでもかまいません。
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