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■ 使用する固定具

■ 取り付け方法

SPECT 円盤金具 シーメンスＣＴ1

① ファントムの外容器に SPECT 円盤金具を取り
     付けます。外容器の 2箇所の凸部が上下になる
　ように 6カ所の穴の位置を合わせます。

② 6 本のボルトで固定します。

③ ボルトは対角線上のボルトをしめていきます。

シーメンス用固定具取付穴
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④ 次に固定具シーメンス CT１を取り付けます。
　２カ所の穴の位置を合わせます。

⑤ 2 本のボルトで固定します。

⑥ 固定具取付完了。

※写真は外容器に SPECT 円盤金具に取り付けた後
　そのまま固定具を取り付けていますが、逆に向ける
　と安定感が悪くなるため、実際は外容器内にファン
　トムの付属品を取り付けてから固定具を取り付けて
　ください。


